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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
27 июля 2021 года №  РЗН 2016/3719

На медицинское изделие
Анализатор для исследования температурной чувствительности 
"Термосенсотестер" ТСТ-01 по ТУ 9442-030-61720731-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью ’’Научно-Медицинская Фирма 
МБН" (ООО НМФ ’’МБН"), Россия,
105120, Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д. 10, кв. 6

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью ’’Научно-Медицинская Фирма 
МБН ” (ООО НМФ "МБН ”), Россия,
105120, Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д. 10, кв. 6

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-42568/35861 от 05.07.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 июля 2021 года № 7062 
допущено к обращению на территории Российской Федерации
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 27 июля 2021 года №  РЗН 2016/3719
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На медицинское изделие
Анализатор для исследования температурной чувствительности 
"Термосенсотестер" ТСТ-01 по ТУ 9442-030-61720731-2014:
Состав:
1. Электронный блок термостимулятора (ЭБТ).
2. Модуль температурного воздействия (МТВ1).
3. Модуль ответа пациента (МОП).
4. Изолирующий источник питания (ИБП).
5. Персональный компьютер в составе: системный блок, монитор, принтер, клав1|Ду|за, 
мьппь, комплект интерфейсных кабелей (или Notebook).
6. Кабель 1 (Сеть 220В. 50Гц) № 002500-04.
7. Кабель 2 (Питание 220В, 50Гц) № 002500-01.
8. Кабель 3 (питания ЭБТ) № 002500-02.
9. Кабель USB 4 (управление) № 002500-03.
10. Кабель 5 (управление) монитор-компьютер № 002500-05.
Эксплуатационная документация:
1. Руководство по эксплуатации «Термосенсотестер» ТСТ-01 РЭ.
2. Программное обеспечение «Термосенсотестер» CD диск - 700Мб.
Принадлежности:
1. Модуль МТВ 2.
2. Модуль МТВ 3.
Место производства:
1. 0 0 0  НМФ "МБН", Россия, 105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 10, 
помещ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. 0 0 0  НМФ "МБН", Россия, 115230, Москва, Варшавское ш., д. 42, помещ. 
6281(часть), 6287, 6288, 6280. 6243.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Па Н!бв


